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В настоящее время Госкорпорацией РОСАТОМ реализуется проект ПРОРЫВ, одной из задач которого 
является реализация замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Одной из ключевых особенностей 
ЗЯТЦ является малая производительность аппаратов, и соответственно малые расходы материальных по-
токов. 
На данный момент на рынке приборов контроля расхода жидких сред существует множество датчиков, 
основанных на различных принципах действия: тахометрические, расходомеры постоянного и перемен-
ного перепада давления, ультразвуковые кориолисовые расходомеры и др. Но далеко не все приборы поз-
воляют измерять малые расходы в диапазоне до 6 л/ч. Так же указанные измерители малых расходов не 
могут применяться для радиоактивных жидкостей и не могут устанавливаться в «горячих» камерах (из-за 
невозможности отделения и дистанционного удаления электронного модуля от сенсора). 
Из аналитического обзора установлено, что для измерения малых расходов в лабораторных условиях 
можно использовать капиллярные расходомеры, которые являются подвидом расходомеров с гидравличе-
ским сопротивлением. Таким сопротивлением является капиллярная трубка определенной длины, по пе-
репаду давления на которой определяется объёмный расход среды. Именно данный тип расходомеров взят 
за основу для разработки прибора контроля малых расходов радиохимических производств. 
Принцип действия расходомера с гидравлическим сопротивлением заключается в измерении перепада 
давления, создаваемого гидравлическим сопротивлением, которое установлено в трубопроводе. Данным 
сопротивлением служит капиллярная трубка длинной 500 мм, внутреннего и внешнего диаметра 2 мм и 3 
мм соответственно. Для измерения перепада давления используется разработанный сотрудниками научно-
образовательной лаборатории «Электроника и автоматика физических установок» Томского политехни-
ческого университета интеллектуальный измеритель дифференциального давления, который подключа-
ется через капилляры и фторполимерные тройники к торцам сужающего устройства. После реализации 
измерителя малых расходов, была проведена серия экспериментов по измерению расхода артезианской 
воды. Полученные результаты показали, что зависимость перепада давления от расхода жидкости имеет 
линейный характер. 
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